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Beschrijving van de apparatuur. 
De apparatuur, geleverd door de firma Kipp te Delft, bestaat 
uit twee delen n.l. een colorimeter en een galvanometer, hl jcy. s 
De colorimeter volgens Engel?bevat a) een 4.5.V. 0.75 A. pro­
jectielamp en een lenzensysteem. De lamp wordt via een span­
ningsstabilisator door het lichtnet gevoed. De lichtsterkte van 
de lamp is in te stellen met twee in serie geschakelde regelbare 
weerstanden, "grof" en "fijn". 
b) een 12-tal gelatinekleurstof filters va­
riërende van 420 - 785 nm om monochromatisch licht te verkrijgen. 
c) houders waarin twee cuvetten of twee rea­
geerbuizen geplaatst kunnen worden welke te verschuilen zijn in 
de lichtbaan. De houders zijn af te sluiten van het daglicht. 
d) een fotoelement van het keerlaagtype,direct 
gekoppeld aan de galvanometer. Het element heeft een sperweerstand 
van ca. 100 K XL. Ben zwakke belichting werd gekozen i.v.m. de 
karakteristiek van het fotoelement. 
e) een schermpje waarmee het fotoelement bij 
Cif verwisselen van monsters afgesloten wordt, en met een handel is 
te bedienen. 
f) een warmte filter ter bescherming van het 
fotoelement tegen infrarode straling. 
De galvanometer, type A 75. De galvanometer bezit een schaal met 
1 dubbele verdeling n.l. in percentage/transmissie en in extinctie­
waarden. De nulstand wordt grof ingesteld met een knop, die de 
torsie van het metersysteem beinvloed.Voor de fyninstelling kan 
de schaal ca. lOvnm in het montuur verschoven worden. 
Enkele technische gegevens: inwendige weerstand is 450 Ohm. 
Vijf gevoeligheidstrappen instelbaar met een serie-parallel weer­
standsnetwerk. De normale stand voor colorimetrie, is de gevoe­
ligste stand nr. 5, waarbij 81 K.Ohm parallel staat over de gal-
—10 vanometerspoel. Stroomgevoeligheid bij staad 5 is 3.10 A.per 
mm schaakdeel. (Bij volle uitslag van 200 mm 0.06 /iA. ) 
In stand O is de galvanometer kort gesloten. 
Het magnetisch veld is te regelen meè een magnetische shunt zo­
dat de meter aan de uitwendige belasting is aan te passen. 
2. Toepassingen van de colorimeter by gron-en gewasonderzoek. 
Doel van colorimetrie is het vergelijken van de kleur van een 
gekleurde vloeistof van onbekende concentratie met de kleuren 
van een reeks standaarden met bekende concentraties. 
Tot juni 1952 werden op dit laboratorium kleurintensiteiten 
voor colorimetrische bepalingen visueel geschat. Hierbij wer­
den goede resultaten verkregen mits door ervaren laboranten uit­
gevoerd, Het aantal monsters moest echter beperkt zijn i.v.m. 
vermoeidheidsverschijnselen van de ogen. 
Na juni 1952 werd de apparatuur van de firma Kipp te Delft ge­
leidelijk voor de diverse colorimetrische bepalingen in grondmon­
sters in gebruik genomen, te weten: 
a) de fosfaat bepaling als molydeemblauw, met filter 610 nm 
b) de magnesium bepaling als een magnesiumhydroxyde-titaangeel-
complex, met filter 530 nm 
c) de mangaan bepaling als een permanganaat, met filter 530 nm 
d) de ijzer bepaling als een ferro-O-phenantroline-complex met 
filter 53O nm 
e) de aluminium bepaling als een aluminium-aluminaon-complex, 
met filter 530 nm 
De apparatuur werd daarna ook voor colorimetrische bepalingen 
in gewas monster gebruikt, te weten: 
a) de fosfaat bepaling als boven. 
b) de magnesium bepaling als boven 
c) de mangaan bepaling als boven. 
d) de borium bepaling als een borium-karmijn-complex, met filter 
590 nm. 
Door sterke toename van het aantal metingen, mede wegens het 
invoeren van het z.g. duplo onderzoek werd in het najaar van 
1954 een tweede apparatuur in gebruik genomen. 
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De colorimeter technisch geschikt maken voor routine onderzoek« 
Wanneer apparatuur voor routine onderzoek dagelijks zeer intensief 
in gebruik is, doen zich problemen voor die bij gebruik van het­
zelfde toestel voor research tioeleinden niet opgemerkt worden. 
Wij denken aan de bediening door minder geschoold personeel, han­
delingen die snel vermdteidheidsverschijnselen in de hand werken, 
stabiliteit van de apparatuur, het voorkomen en snel opheffen 
van storingen. 
Vanaf 1954 zijn wij bezig de colorimeter aan te passen aan het spe­
cifieke routine grondonderzoek, waarbij de hieronder beschreven 
maatregelen werden genomen. 
(Vereenvoudigingen in de bepalingsmethodieken staan in verslag 
Gr 2. beschreven.) 
Het gebruik van een aftapcuvet. 
De colorimeter is zowel geschikt voor het doen van enkele rese­
arch metingen als metingen ten behoeve van routine onderzoek. 
In het eerste geval heeft men de beschikking over planparallel 
cuvetten, in het tweede geval worden de bepalingen verricht in ïïü 
reageerbuizen, en deze buizen zijn direct daartoe in een speciale 
houder in de colorimeter te plaatsen. 
De reageerbuizen krijgen de functie van cuvetten en moeten der­
halve "geijkt',1 d.w.z. optisch aan elkaar gelijk zijn. (Voor het 
"ijken" zie verslag Gr2.) Moeten vele metingen met een hoog tempo 
verricht worden dan is de werkmethode met reageerbuizen onvol­
doende efficient gebleken, omdat a) de buizen ook aan de buiten­
kant uiterst schoon moeten zijn. b) reageerbuizen breekbaar zijn. 
(Stukstoten van de buizen in de metalen houder en daardoor kwa­
men -sategnscfccest-vaak voor.) c) de buizen met de ijkstreep 
nauwkeurig in een speciale stand in de houder gezet moeten 
worden. 
Om die redenen is in 1954 een z.g. aftapcuvet, zie fig.Ä.1, 
in gebruik genomen, aanvankelijk nog geplaatst in de metalen 
reageerbuishouder doch later in een kunststofhouder, zie fig. 
Ä2,. De vorm van de cuvet is in 1956 gewijzigd, zie fig.M.3, 
om storingen veroorzaakt door aan de buitenkant van de cuvet 
langslekkend vocht te voorkomen. 

Voor een goede drainage is de glazejptóteel van de aftapcuvet 
"vloeiend" aangezet# a-n ls 
gekozen, en tevens wordt elke werkdag de cuvet ontvet. Goede 
drainage en zo weinig mogelijk achterblijvend vloeistof aan de 
cuvet wand is hier nodig bij deze semi-microbepalingen geen 
voorspoelen kan worden toegepast, wegens de geringe hoeveel­
heid beschikbare vloeistof. 
Onder aan de steel wordt een stukje rubberslang aangebracht, 
dat een onderdeel vormt van een slangenkraan constructie, 
zie fig. H4. 
Wegens deze constructie moesten onder de colorimeter vier po­
ten van + 19 cm worden aangebracht. 
Het toepassen van interferentiefilters. 
De ingebouwde 12 filters van de colorimeter, voor het verkrij­
gen van monochromatisch licht, zijn van het gekleurde gelatine 
type. Het is ons gebleken dat dergelijke filters soms zeer vlug 
minder doorlatenç^n zelfs geheel of gedeeltelijk troebel worden. 
Mogelijte oorzaak is een ongunstige laboratorium atmosfeer.Voor­
al bij routine werk zijn dergelijke storingen hinderlijk, omdat 
die filters niet in voorraad genomen kunnen worden en lastig 
te verwisselen zijn. 
Sinds juni 1960 zijn de meer resistente, doch duurdere inter­
ferentiefilters in gebruik genomen voor de drie op dit labo­
ratorium gebruikte golflengten n.l. 530, 610, 590 nm. 
Twee controle gelatine filters, rood en groen, waarmee de fil­
ters van de colorimeter periodiek getoetst worden, zijn vervan­
gen door onveranderlijke glasfilters. (Deze glasfilters zijn niet 
precies voor elke gewenste golflengte te fabriceren in tegen­
stelling tot gelatine-en interferentiefilters.) 
Het toepassen van een accu als constante spanningsbron. 
De lichtbron van de colorimeter, wordt gevoed door het licht-
net via een ingebouwde spanningsstabilisator. Voor juiste me­
tingen dient de 6 volt voedingsspanning en daarmee de licht-
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De Stabilisator is van het magnetische type, dat juist frequen­
tie schommelingen versterkt, waarmee overbelaste lichtnetten 
behept schijnen te zijn. Vooral in de winter namiddagen, dus in 
ons drukke seizoen, constateerden wij onvoldoende stabilisatie. 
Om deze redenen werd in dec. 1956 als constante spanningsbron 
een 6V, 1*20 Ah.accu in gebruik genomen en in een kist tezamen 
met een Philips gelijkrichter type 1347 ingebouwd. Contactplugg 
gen met zoeknok werden aangebracht tussen de verbindingen van &SXi 
accu naar twee colorimeters en van de accu naar de acculader. 
Verkeerd aansluiten van de gelijkspanning wordt zodoende voor­
komen. 
Het toepassen van een schakelpaneeltje. 
Het is gebleken dat een bron van storingen gelegen is in z.g. 
overgangsweerstanden veroorzaakt door onvoldoende contakten, 
zowel in het voedingscirauit van de lichtbron als in het cir­
cuit van het fotoelement met de galvanometer. Om de eerst genoem­
de en de meest voorkomende storingen te elimineren is een scha­
kelpaneeltje door ons ontworpen, en begin augustus 1960 in be-
(o C- W Y 
drijf gesteld, zie fig. 10®. Ook is voor elke colorimeter nu een 
6 volt accu in gebruik genomen in plaats van een gemeenschappe­
lijke accu. 
De functies van het schakelpaneeltje: 
a) de verbindingen van de colorimeter met accu wordt slechts 
één maal n.l. door een dubbelpolige tuimelschakelaar met zil-
veren-contakten onderbroken. De leidingen zijn voorts direct aan 
de accupolen vast gesoldeerd. Tevoren waren in die leidingen 
een reeks klem-schroef-en plugverbindingen opgenomen. 
b) Vier contaktpunten van de tuimelschakelaar, voor het doel 
jiää% onder 3.4.a genoemd, zijn verbonden met vier stekkerbussen 
op het paneeltje hetgeen het mogelijk maakt bij falen van de scha­
kelaar, deze te overbruggen. 
c) De tweevoudige dubbelpolige tuimelschakelaar met 12 aansluit-
punten wordt tevens voor in-en uitschakelen van de voeding van 
de galvanometer projectielamp benut. 
d) Tenslotte kan met de schakelaar de acculader op het licht-
net en de laadstroom op de accu worden aangesloten. 
e) Op het paneeltje wordt een ingeschakelde acculader door een 
groen lampje en een ingeschakelde colorimeter door een rood 
lampje aangegeven. 

f) De aarverbindingen voor colorimeter en galvanometers zyn 
uit de randaarde van het stopcontact ontleend en worden via 
het paneeltje gelijk met de bedrading maar de apparaten geleid. 
Doelmatig opstellen van de colorimeter* 
In verband met het toepassen van een aftapcuvet werd de colo­
rimeter +19 cm verhoogd (3»1) waardoor de mond van cuvet op 
een ongemakkelijke werkhoogte werd gebracht. Dit werkt morsen 
(dus aantasting van de apparatuur, ).en vermoeidheid in de hand. 
De cuvethouder, een zwart geverfd Perpex bakje (3.1) blijkt on­
voldoende daglicht-afsluitend "op de colorimeter te passen, ter­
wijl de verf snel door aantasting afschilferd en derhalve even-' 
eens licht doorlaat. Om deze redenen werd er door ons een spe­
ciale colorimeter-tafel ontworpen, en uitgevoerd door onze 
technische dienst. 
Het tafelblad is van meubelplaat, bekleed met Gerflex. In het 
blad is een ruime ronde uitsparing gemaakt voor een trilvrije 
stenen kolom, los van het tafelblad waarop de galvano- -
meter staat. Voorts een vierkant gat waarin ^ colorimeter hangend 
aan een Sertinax plaat verzonken is ingelaten. Alleen de mond 
van de aftapcuvet en de bedieningsknoppen steken boven t&fel-
blad&oogte uit» 
De bedienigsknoppen "grof en fijn"(l«a) zijn voorzien van ver-
lengassen, de handel voor het belichtings schermpje (l.e) wordt 
met een drukknopje bediend. 
Een voetpedaal is op eenvoudige wijze met de slangenkraan (3.1) 
van de aftapcuvet verbonden. 
De drainage van de cuvet kan nu rechtstreeks in een fles gebeu­
ren. 
Deze opstelling heft de van te voren beschreven moeilijkheden op 
Het geeft bovendien meer overzicht bij de bediening en meer ruim 
te voor het maken van de notities. 
De tafel is dec. I960 in gebruik genomen. 
Ben colorimeter voor researohwexfe. 
Eén van onze colorimeters - het reserve toestel (2.) « werd In de 
oorspronkelijke staat opgesteld. Bit in verband met kwalitatieve 
en kwantitatieve eisen die v.a. eind 1961 aan ons reaearohwerk 
gesteld werden o.a. ondersoek naar ionenbalansen ln grondextrac-
ten. De aftapouvet (3 »1•) werd vervangen door de verschuifbare 
cuvettenhouder waarin twee plan parallelle glasen ouvetten naar 
keuze van 1, 2 en 4 ob lengte te plaatsen zijn. In plaats van een 
aoou (?.5») gebruiken we weer de ingebouwde netvoeding. ffetspannings-
sohommelingen sullen de metingen niet kunnen storen omdat voor 
elke meting de blanoo nulwaarde wordt vastgesteld en afwijkingen 
worden gecorrigeerd. 
•oor een nader« omschrijving van de apparatuur sie instructie­
boekje, Br. Chr. Engel 1931» 
Be ingebouwde 12 gelatine filters werden vervangen door interfe­
rentie filters« waarvan de gegevens ln onderstaande tabel staan. 
62* Jena «riaswerk. Soh ott en ten* truei PII 
ar. van nr. van de À max ï max iL HV in nm 
Klpt> fabriek in nm 
43 289019 430 32 9 
45 116929 450 46 10 
47 253332 470 43 10 
50 218543/4 502 43 11 
53 297907 530 41 14 
55 222260 550 52 13 
57 252078 570 45 13 
59 266952 590 43 10 
61 338517 611 37 12 
66 226663 662 31 12 
72 155942 720 35 15 
75 I9OO93 753 40 12 
Opmerkingent 
Â max Is de golflengte waarbij de filter-doorlàting maximaal is. 
? max is de filter-doorlating voor monoohromatlsoh lioht met een 
golflengte gelijk aan \ max. 
8V Is halfwaarde breedte d.w.z. het trajeot van golflengten 











note» Be HV-waarden van de interferentie filters zijn niet te vergelijken 
met het doorgelaten speotraalgebied van gelatine filters in tabel 1 
van het bovengenoemde Instructieboekje. Ongeveer 75# van des« waarden 
komen met de BW overeen bv. voor gelatine filters 430 nm is het 
speotraal gebied vlgs opgave 45 nm, de IV bedraagt ca. 35 nm. 
Be 7 max. van een gelatine filter is slechts enkele procenten. 
Deze lage transmissie komt doordat zo'n filter wordt samengesteld 
uit vele (6) lagen voor het verkrijgen van een aanvaardbare selec­
tiviteit. 
4*2. Het legen van cuvetten. 
Iet manipuleren met ouvetten vergt veel tijd. feneinde de hande­
lingen wat te vergemakkelen zijn wij er toe overgegaan de cuvetten 
leeg te zuigen i»p.v. leeg te gieten. Ha het zuigen blijft prak­
tisch niets in de ouvet achter, de buitenkant blijft sohoon en 
bij de borium bepaling in geconcentreerd BLSO, milieu is het werk 
f ~ f l",J > * * K minder gevaarlijk geworden. Een schets van de afzuiginrlchting is 
opgenomen. 
4*3* Bepalingen sinds 1962 met de*,.colorimeter verricht zijn 
in gewast magnesium, mangaan, fosfaat en borium 
in grondt borium, HH^, SOy SiO^ en fosfaat, benevens de bepaling 
van extract kleuren. 
Toorts werd het apparaat voor algemene research doeleinden gebruikt. 
